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) — | 0.0 | ADO1-D GENERAL DESCRIPTION 
TITLE ApDO1-D Specifications 7 a | | | 


REVISIONS: The ADO1-D is an analog input subsystem for use with 


cae DESCRIPTION CHG NO ORIG DATE | APPD BY | | | | 


the PDP-1l computer. It features a 10 bit analog 


CONTINUATION SHEET 


to digital converter with extended dynamic range, 
this pane is achieved by means of an amplifier with 
gains of 1, 2, 4 and 8 Selectable under program control. 
Oa. A single-ended multiplexer is provided for. Channels 
can be implemented in groups of four a to a maximum 
of 32. A one word output from the computer to the 
Gain-MUX control register selects both amplifier gain 
and multiplexer channel address. 


pti 4c : : 


O22 ‘The computer interface includes two registers: a 
control and status register, ADCS and data register, 
ADDB. Novel features of the interface include the 
ability to set the converter into the interrupting or 
non-interrupting mode. In the interrupting mode the ADO1-D 
is capable. oe interrupting on A/D done or on the error 
condition of starting a new conversion before the previous 
conversion is complete. The Nonsineereupeind mode enables 


the converter to approach its maximum throughput rate under 


program control. 
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eenversion:essules are entered on the aes nee of the 
Retire of the computer at the right most ana: When 
bipolas seauction is inpieneatea the sign bit is 
extended to the left to fill the nsdn bitsx 

The ADO1-D sone scei is contained ina te 54%" high 
rack nounbina ene. This includes an analog power 
supply suericient for the basic unit and all ategined 
options. Also required evan externally mounted 5 volt 


power supply. 


GENERAL SPECIFICATIONS 

The ADO1-D consists of several functional parts as 
enumerated in the following paragraphs: 

A812 Analog to Digital Converter - (10 Bit Unipolar) 
When provided with an input voltage and start pulse 
the converter module produces ten wept bits which 
correspond to the value of the input voltage. The 
successive (serial) er eee technique is used. 
When the ten output bits have been determined the 
converter module produces a done pulse. The. input 


voltage range of the converter is 0 to +10 volts. 


The input resistance is 1250 ohms +0.1%.. 
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Multiplexer Control 


The six bit MUX channel address is received by the 
ADcS. An M161 octal qecoder converts the three most 
significant of these bits to an eee level for 
one of eight A124 multiplexer modules. the eight 


prewired slots provided for these modules are Al7 through 


A20 and B17 through B20. |When expanding the channel 


capacity modules must be added in the A level before the 


B level progressing from slot 17 toward slot 20. The 
last two bits of the channel address are decoded on the 
enabled A124 module. The sixth bit is included for future 


expansion to 64 channels. 


Power Supplies 


Analog power for the circuitry is furnished by an H727 


power supply in conjunction with an A708 voltage 
regulator module. The H727 supplies +15VDC at 400ma 

and -—20VDC at 400ma. The -20vDC power is used only by 
the Al24 multiplexer modules (30ma each). All other 

A series modules use 15 volts sevived econ the negative 
regulator section of the A708. The maximum euvnene 
drain on this -15 volt regulator is ree The A708, 
when fully loaded, takes 200ma from the -20 volt Sitpuks 


of the H727. The +15 volt output of the H727 provides 


Pts | 
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350ma to the analog meauiee. 

Remote Gain Control Amplifier 

The gain control bits are recéived from the eeenadanee 
ecreauay che gain ana mux vegleber: These bite wee 
decoded sng converted to gain switching action by 

an Al24 multiplexer module. The operational amplifier 
used aad A220. The configuration is non-inverting 


with gains of 1, 2, 4 and 8. A truth table is given in 


_the programming section of this document. The input 


impedance of the amplifier is greater than 1000 megohms 
in parallel with 20pF. Settling time to either a 
gain change or a 10 volt input change is less than 


3 microseconds to within one count of the ADC. 


Options 


Multiplexer Modules 


The Al24 multiplexer switch setedes se of four 

input channels on the basis of two input bits and an 
enabled input. These leg te ayeees are TTL compatible, 
and all represent less than one unit load. The analog 


switches are enhancement-mode mosfets, and all channels 
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are Off when power is removed. The ON resistance 


is less than 2000 ohms. OFF resistance and Capacitance 


are 200 megohms and 1 picofarad respecitively. Normal 


operation requires that the input voltage be in the 


range of +10 volts. Input voltages up to 20 volts 


and input currents up to 3ma will cause no damage. 


Response time. (including delay) is less than 1.2 micro- 


second in both the ON and OFF directions. 


Sample and Hold Amplifier - AHOA 


The A405 Sample and Hold Module Specifications are 


enumerated here: 
Acquisition Time 


Within 5mv, 10v step input, max: 


Aperture Time, max: 


Gain 

Input 

Voltage range 
Impedance 
Output 

Voltage range, max: 
Current, mas: 


Impedance, Max: 
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5usec 
O.lusec 


-1.000 (+.02%) 


+10v 


2K ohms +1% 


+10v° 


1Oma 


O.1 ohm 


SHEET _© _ 


ENGINEERING SPECIFICATION 080080 


TITLE ADO1-D Specifications 
Offset (between sample & hold modes): 


Temperature coefficient of offset, mx: 
Droop (max at 25°c, Note 1): 
Track-Hold Control 


Level Control — Pin BF2- 
(jmper - WL) 


Pulse Control - Pin BF2 
(jmper -—- W2) - Pin BH2 


NOTE 1: Droop doubles for each 


10°c increase in temperature. 


1.2.3 AHO5 Sign Option 
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Less than or 
equal to 15mv 


50uvV per °C 


10mv/msec 


T?T, compatible 
1 unit load 
Logic @ or Low —- Hold 


Logic 1 or High —- Track ] 


Track —- Ll unit Load 
Hold —- 1 unit load 


Implementation of the AHO5 option is accomplished by 


substituting the A812 module in slots AB12 with the 


A862 bipolar A-D converter module in slots AB13. Con- 


version time for this module is 24usec. giving 10 


bits + sign in two's complement notation. 


Total 


system conversion time is 29usec with AHO5. 
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133 Mechanical Configuration 
The entire ADO1-D is contained in an H911 logic rack 
with six H803 connector blocks. The right hand end 
(as viewed from the front of fie rack) is occupied 
by the analog power supply. The 5 volt logic supply 


is also rack mount. 


1.4 General Specifications 


1.4.1 Power Requirements 


1.4.1.1 ADO1-DA: 110v, 60Hz 
Analog Power Supply: H727A 
AC current: less than 4 amperes 
Power Dissipation: | | less than 25 watts 
Digital Logic Supply: _ | ‘H716B 
AC current: less cian 3 amperes 
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[1.4.1.2 ADO1-DB: 230V, 50Hz 


Analog Power Supply: H727B | 
Ac Current: | less than 4 amperes 
Power Dissipation: less pha a5 wees 
Digital Logic Supply: H716D 
AC Current: less than 1.5 amperes 


Power Dissipation: less than 25 watts 


1.4.2 Environmental Specification 
Temperature Range (operating): 0°c to 55°C 
Temperature Range (storage): ~25°c to +85°C 
Temperature Coefficient of Zero: | less than 30 
microvolts per °C 
referred to inpit 
+100 microvolts 
per 8c referred to 
output. 
Temperature Coefficient of Gain: less than 0.005% 
: per “Cs 
Pp 1.5 General Performance Specifications 
feo ae 8 Number of Channels 


Any number of channels up to 32 can be accommodated 


by the ADO1=D._ 


Expansion’ to 64 channels is possible 


with the..addition of another 1943 rack. 
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ADO1-D Bpecieieations 

system Speed 

The ADO1-D conversion time ig 200866 eiuase including 
response ‘6 new channel and gain selection. This time 
is measured from the initiation of new gain and channel 
address information. or the setting of the A/D start bit 
in the control & status register. The conversion period 


is terminated by the done pulse, which sets the done bit. | = " 


Conversion time with AHO5 is 29usec +lusec. 


Input Specifications 


Configuration: Single-Ended 


Input Impedance 


. Greater than 1,000 megohms in parallel with less than 


20pF. 


system Accuracy 
0.1% of full scale +%LSB 
Gain 


Gains of l, 2, 4 and 8 are selectable by program control. 


Gain Accuracy 

+0.05% . ee 
Input Voltage 

O to 10 volts, 5 volts, 2.5 volts, and 1.25 volts. 


These ranges are unipolar and positive on the basic 


NUMBER 
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ADO1-D and are bipolar two's complement on the ADO1-D 


with sign and magnitude option. 
1.5.4 Noise 
The peak-to-peak noise including both line frequency and random 
components is less than 0.2 LSB on the 10 volt and 5 volt ranges, 
: | ; less than 0.4 LSB on the 2.5 volt range, and less than 0.8 LSB 
| on the 1.25 volt range. These figures are to 99.7% confidence. 
When sample and hold is included, increase these figures by 
20%. 
$1.5.5 zero Offset 
Adjustable to zero. Calibrated for first switching point at 
+45 LSB. 


1.5.6 Resolution 


One part in 1.024 of full scale (9.8mv). 


220 SPECIFICATIONS OF VENDOR-SUPPLIED EQUIPMENT 


Zed Regulated DC analog power supply H727A. See DEC Purchase 
Specification 12-03185-2. Use H727B when 230VAC input is desired. 


See Purchase Specification 12-03185-4. Regulated DC 5v logic 
Supply H716B. See DEC Purchase Specification 30-9282. 


: 3.0 PROGRAMMING SPECIFICATIONS 
| sel Starting the Converter 


In the ADO1-D a conversion can be initiated in three different 


ways: 
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1) Set A/D start, Bit @M ADSC. 

2) Loading MUX channel address.::. 
However, if the External Clock is enabled the 
programmer must set A/D ee to ities ar 
conversion under pearae control. This feature 
makes it possible to ee gain and MUX address 
between External Clock pulses. It is noted here 
that if the error Bit(15) is set and causes an 
interrupt, it should not be reset until a new. 
conversion is to be initiated as clocking any 
data into the upper byte of the ADCS will initiate 
a conversion. 

3) External Clock, when enabled. 

Se 2 Device Registers 

All software control of the ADOI1-D is done via two 

(2) register. The following presents the bit 

assignment within each register. All bits are 


read/write unless stated otherwise. 


3.2.1 Control and Status Register (ADCS=776772) 
15/4 13 12 ‘HB 69 O89? 66 QF 49 IF O24! 4 


ERROR, I prrry 4} ; lL. Spaer 
MUX GH SEL | EXT. CLK EN 
Dong p 
pRemniore KOG,.PRIO CONT. 
oe 0G PRIORITY Co 
ENE GA SELECT 
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ay 
TITLE ADO1-D Specifications oe a | ADO1-D Specifications J 
Bit Meaning and Operation 
Te 65 UNUSED | 
15 ERROR - indicates device has been issued | ‘3 » 
| | | | G4-G3 GAIN SELECT - Gain select for programmable | 
a start command during the time between | eae 
| | | gain amplifier. Loaded under program 
Start conversion and read ADDB. Cleared | | 
, control. Cleared by INIT. 
by INIT. Set by Convert Command. Cleared | | | | | 7 ' 


G2 PROG-PRIORITY REQUEST - Will allow selection 


under program control upon loading new ) 
is . : of bus request line under program control. 3 


ee Aue ceases oanee Bits $2=9 BR7 Bit $2=1 priority determined 


NOTE: The main purpose of the ERROR bit is to by bus grant jumper socket on G736 module. 


indicate timing problems that could occur if an external eleared Wy Wit... eee wader “HeoaraN conteel. 


clock is starting conversions at certain intervals and ral EXT CLK ENB - Will allow converter to be 


conversions are bei d d rogram enero! between . | : 
= ee ee Ee ace controlled by external input. Cleared by 


the external clock pulses. A/D Done (Write Only). 


13-8 MUX CH - Six bits to select 1 of 64 
multiplexer channels. Cleared by INIT, : : eee : Date Burfer JADDB= 7116772) 


loaded under program control. 
Q7 DONE - indicates state of converter. Reset 
- - | 


by init. Set by A/D Done. Reset by 


reading ADDB. Read Only. 


66 INT ENB - Will allow interrupts on A/D : | 


SIGN BAITS | l08iIT BATA 


Done or Error. Cleared by INIT, set under 


program control. 
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TITLE = =—s anol-p Specifications TITLE ADO1-D Specifications 
BIT , MEANING AND OPE RATION | | 350 External Clock Control 
—15-1¢ SIGN - When AHOS5 Sign Bit option is : | The ADO1-D contains two inputs for external control of 
installed bits will take on sign in the conversion process. 
two's complement. Read Only. i | 3.6.1 Ext In 
— $9-8P DATA ~ 10 bit data word. Read Only. : The EXT IN signal is brought into the converter on the | 
" 1 3.3 | Interrupt | M908 analog input module in slot A211 pins Al and Bl 
The converter interrupts when INT ENB=1, and DONE=1 ; (Bl is EXT common). Input signal conditioning is 
or ERROR=l1. Both become true. Vector Address=130 provided by the M501 Schmitt Trigger circuit. The 
3.4 Timing | . 7 upper and lower threshholds are set at 1.7 volts and 1.1 
Figure 3.3 shows the timing ope rations within the volts. Input signal swing is limited to +20 volts. 
ADO1-D | | INPUT STANDARDS 
oO ~ | 
ee 3c5 Control | Signal Swing = +20V 
| : | Loading = 2.7K ohms to +5V or 1.8ma @GND 
No operator controls are included in this device. 
| 7 3.6.2 Ext In A 
Any trouble shooting or calibration procedures are | 
. , The EXT IN A signal is brought into the converter on the 
carried out by the use of the computer console. 
? M908 analog input module in slot A21 pins A2 and Bl 
(Bl is EXT common). This input is T21, compatable. 
' , Triggéring is accomplished by a level change from high 


to low or a pulse to low whose duration is equal to or 
greater than 50 nanoseconds. The fall time of the input 
trigger should be less than 400 nanoseconds. 


INPUT STANDARDS 


Signal Swing = TL logic levels 
Timing = Level -— high to low fall time<400nsec 
Pulse - high to low, duration>50nsec 
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Loading = 2% unit loads 

External Clock Timing Considerations 

A timing diagram is given in Figure 3.6 to show the 
Operation of the ADO1-D under exeavied S15ee éontee 
In the external neae time is not allowed for the 
Buide aa amplifier to settle. Sis we dene in this 
manner so that a eanwed sion! Ae inaepeued at the time the 
external signal is applied. Thus it is the responsi- 
bility of ena wee: to ee - least 5usec for 

A logic. 


settling of the input amplifier if necessary. 


diagram of the external clock input circuitry is 


provided in Figure 3.6a 
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Analog—Channel Input 
Pin Assignment 


Channel Number Input Pin ad 
Decimal Octal Connection Gnd 
00 00 A21B2 A21c2 
O1 O1 A21cl A21D1 
02 02 A21D2 A21E2 , 
03 03 A21E1 A21F1 ; 
04 04 A21F2 A21H2 ! 
05 05 A21H1 A21J1 : 
06 06 A212 A21K2 ! 
07 07 A21K1 A21L1 ! 
08 10 A21L2 A21M2 — : 
09 11 A21M1 A21N1 
10 12 A21N2 A21P2 
11 13 A21P1 A21R1 
12 14 A21R2 A21S2 
13 15 A21S1 A21T1 
14 16 A21T2 A21U2 
| 15 17 A21U1 A2lv1 
| 3 16 20 B21B2 B21C2 
- 17 21 B21cl B21D1 
FIG Bli2 GAIN SELECT 18 22 B21D2 B21E2 
3 TARLE 19 23 B21E1 B21Fl 
20 24 B21F2 B21H2 
21 25 B21H1 B2l1dg1 
22 26 B21U2 B21K2 
23 27 B21K1 B21L1 
24 30 B21L2 B21M2 
25 31 B21M1 B21N1 
26 32 B21N2 B21P2 
27 33 B21Pl1 B21R1L 
28 34 B21R2 B21S2 
29 35 B21S1 B21T1 
30 36 B21T2 B21U2 
31 37 B21U1 B21v1l 
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Purpose: The purpose of this acceptance test is to show that 
the ADO1-D works properly within stated specifications. The 
test should be run in sequence from beginning to end to prove 


the operation and specification. 


Equipment Required - Voltage Standard (EDC or Equivalent) 


Wave or Pulse Generator (Wavetek, Datapulse, or Equivalent) 


Visual Inspection (Power Off) 


All modules should be in the proper slots as referenced to 


the module utilization drawing. The back plane wiring should 
be examined for any gross wiring discrepancies. The unibus 
cable (BC-11) should be in slot ABOl1 with the terminator card 


(M930) in slot ABO2 if the ADO1 is the last device on the bus. 


Analog Modules (A Series) 

All adjustment pots on A series modules should be sealed with 
the exception of those which are not used in certain option 
combinations. This information is available in the cali- 


bration procedure. 


Muitiplexer 

The ADO1 has eeovicien foe 32 channels of multiplexing. The 
MUX module is the Al24 and contains four (4) channels. A 
check should be made to qetertine the number: of. channel - 


present is ens correct number. The proper location for the 


| | CODE NUMBER) 
ADO1-D-12_ sP_| ADO01-p-12 
per pli NO. /, SHEET ] OF DEC FORM NO 16-1022 —s SHEET 2 OF e 


2. DRA 108 ; 


ENGINEERING SPECIFICATION 


TITLE 


| | | NUMBER . 
‘SP AD DOl1- D-12 


CONTINUATION SHEET 


ADO1-D Acceptance Procedure 


Al24 Modules are: 


Slot Al7 CH@@ - cHP3 Slot B17 CH16 - CHI9 


Al8 CH@4 - CH@7 : B18 CH20 - CH23 
Al9 CHY8 - CHl1l - ~ B19 CH24 - CH27 
A2@ cCH12 - CH1L5 B28 CH28 - CH31 


Insure Flip-Chip module handle extenders and hold down 


bar in PLaces 


Logic Teseeng 


The logic testing is sea nee by loading the ADO1D 

diagnostic Maindec-11-D6AB with the binary loader. The G735 

test card should be inserted into slots AB21. Set the 

voltage standard (EDC) for 0.625V. 

Running the diagnostic 

Normal (Worst Case) Testing 

The starting address is 200 and the program halts 3 times 

at the start. 

lst Halt - Load angedei channel number (SW@-SW@5) 

2nd Halt - Load number of channels to be tested (SW? - SwW5) 

3rd Halt - Set SR option (if AHO5 is ordered set SR 8=1 at 
this halt. 

The continue switch should be hit after each halt. The 

program should wee run testing all logic, control functions, 

gain, nenOAnaee and analog channels. rf the AHO5 Sotion is 

installed the program will ask for the a a ateee voltage 


to test the sign. The gain Linearity test may fail if 


external noise is excessive. However, the test should be 
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ADO1-D Acceptance Procedure 


repeated as continued failures indicate non-linearity. 


Channel Noise 


This test is used primarily to locate excessively noisy 


channels. It should be noted here that this test is 

dependent on many factors, external noise generated at the 
voltage source, variations in power line voltages and 
radiated power line noises. Typeouts here do not necessarily 
indicate failures. When running the was-is test the main 
thing to watch for is excessively noisy channels. This is 
indicated by repeated typeouts on the same channel with 3-4 


count spreads. 


Running the Was-Is Test 


1. Set EDC to "0" on polarity switch. 
2. Load and start at SA270; the program will halt 3 times: 
lst Halt —- Load initial channel in octal (Bits @5-9@%) and 
| Gain (Bits 7-96) 
2nd Halt — Load number of channels (Bits 05-99) 
3rd Halt - Set SR option (refer to diagnostic for option 
settings). For acceptance purposes load SRO 
at this halt. 


Hit continue after each halt. The test should be run for 


each gain using the discussion in the previous Secion (4.0) as 


a guide. At the end of each pass (4096 conversions per channel) 


the teletype bell will ring. Test should run for a minimum of 
5 minutes without errors. 
Channel Continuity 


With the Was-Is test running at a gain of 1 and the EDC set at 
9:9900V. Set SW6=1l. A table will print out 
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- | giving the channel number, initial value and new value. 


of the converted data. With. the G735 test card. in use 
each aie will be half of the previous channel value 

2 | | meni at the tenth(8) channel ,the full voltage will then 
repeat. For a full scale input as set above the printout 


for 10(8) channel will look. like the following: 


Channel ‘Initial Value =. Final Value 
CHS 3 1777 tee ATT 
CHZ1 1000 1000 
CHG2 yh 0400 0400 
CHG3 0200 0200 
— CHO4 0100 7 ..0100 
, CH@5 0040 0040 
jee CHS6 0020 — 0020 
- CHD? 0000 0000 
- : ss CH1G | L777 sw ah GE 1777. : 


If the G735 test card is not available each input should 
be given a known voltage and the results checked in the 
| a iapiay conversion loop SA220. 
p 2-0 Repeatability Test (3 Sigma) | 
; | This routine tests repeatability to ened eieae tans on 
Phe channels desired at gains ,of 4 and 8. Ten thousand 
sonvenatens are taken at asch gain. (iihenapertenesedons 
have been interpreted to nee that ‘35 conversions out of 


the ten thousand may be outside of 2 states at a gain of 


4, and that 35 conversions out of ten thousand may be 


outside of 3 states at a gain of 8. 
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| 5.1 Running the 3 Sigma Test 
The Pass— Fail aspect of this test is based on the 
specification for repeatability of the converter, and 
requires that the input to each channel be grounded. | 
This can be accomplished by setting the EDC to ZERO (0) 
at the polarity switch or by connecting the inputs to 
analog ground. The SA is 300. At the first halt 
set the initial channel number to be tested in 
Swed -SW2e. At the second halt set the number of 
consecutive channels to be tested in swos-swas. The 
test will now run, ringing the bell after each 
suseeuscul pass. Again it should be noted here that 
this test is Sancehene on outside factors especially 
radiated power line noise and variations.in power line 


voltages. This test should be run for a minimum of 5 min, 
without errors. 


| 6.0 Accuracy 


The accuracy. specification for the ADO1-D is 0.1% of F.S. 
This specification can be proved by checking switching 
points and comparing the values obtained against the 
proper calibration chart. (Unipolar chart for basic unit 
sna Bipolar if AHO5 is installed). ‘Each Switching point 


should be within the specified tolerance on each gain. 
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| 6.1 Running the Accuracy Test | | _ removed, 
This is accomplished by using ie diesiey loop seeeion of | Tel External Conversion Test | | | & 
the diagnostic program. The SA is 220 and the program will | 7 ee oe ‘This routine counts external conversions and prints 
immediately run upon starting. Channel and gain can be | _ out after every tenth conversion. The SA is 230 
selected while the program is running. The following are ~ 7 | and the frequency of the input trigger signal should 7 


‘the switch register settings: | ‘be set at about 1 cycle (1HZ). 

Channel (Octal) - sw5-swg t | Switch Register Settings 

Gain (Qctal) - SW7-SW6 _ : Sad | 
| SW5-l. Causes the program not to set,.external enable 


The switching points should be checked at CH@% since the | 
| | thus no printout should occur. 


G735 acts as a voltage divider. All the switching points | Sa ean | a 
| SW6-l. Causes it to run internal conversions during 


need not be checked for acceptance as production checkout » i. ; 
external conversions. The proper error message will 


has already been through the calibration sheet. However, | 
occur. | | OM 


Six to eight readings on each gain should suffice. It should | a 7 . . | | or , 
| sw7-l. Prevents it from clearing done after each conversion 


be noted here that the accuracy of the voltage standard 
| thus an error printout will occur. It should also be noted 


should be considered in making the measurements. For oe : ee: 
: that if the external trigger frequency is too fast error 


example, if an EDC is used with an accuracy of +0.01% of | | = , 
se | ma | printouts will occur. 
F.S. 10V, the EDC reading is good only to +1 millivolt. | 7 | ae 7 
? 3 ae 18.0 Documentation and Software 


i inal part of th ocedure. The ! | . : | 
The accuracy test ro re Final part of the procedu : ! The following items should be complete and included: ; : 


G735 card should be removed from slot AB21 and the M908 Ca eo ees 

2. Maintenance Manual or Engineering Specifications. 

3. Key sheets, checkout log, Q.€. status, accessories 

aS stated on accessory check list. 

4. &DO1-D Maindec-11-D6AB Diagnostic Program and | write-up 
5. ADO1-D Calibration Procedure 
6 
7 


cards replaced in slot AB22. The hold down bar should now 


be installed. 


7.0 External Sync Test © . ADO1-D Calibration Chart 


| s atus Sheet | | © 
The wave generator should be connected to the EXT. IN eee : 


in slot A21. The jumper from Pin A22R2 to A22Cc2 should be CODE NUMBER REV 
CODE NUMBER SP ADO1-D-12 
_. e 7 SP _ADO1-D-12 : 
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